Протокол об итогах тендера
по закупу товаров 

	г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 146
	16 час. 00 мин.

        25 февраля 2020 года



1. Тендерная комиссия по закупу товаров для АО «НЦПиДХ» на 2020 финансовый год в составе:

Председателя комиссии 

Зам.председателя Правления
 



 Манжуовой Л.Н.
Заместителя председателя комиссии

Юриста  

                                                                        Василовой Н.
Членов комиссии:  

Инженер по медицинскому оборудованию
                        Анарбай Н.
Секретаря комиссии 





Имандосовой А.К.
Тендерная комиссия при организации, проведении и подведении итогов тендера руководствовалась Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 (далее – Правила) и оформила настоящий протокол об итогах тендера по закупу  товаров (лекарственных средств и изделий медицинского назначения) на 2020 финансовый год. 
1. Наименования и краткое описание товаров: 
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм
	Количество
	Цена
	Сумма, тенге

	1
	Шприцевой инфузионный насос
	шт
	18
	1 534 284,00
	27617110,00

	2
	Волюметрический инфузиорнный насос
	шт
	32
	1 576 512,00
	50448380,00

	3
	Корпус станции с интегрированным питанием для установки до 4-х инфузионных насосов
	шт
	7
	1 006 250,00
	7043750,00

	4
	Портативный волюметрический инфузионный насос
	шт
	19
	1 077 258,00
	20467900,00

	
	Всего:
	
	
	
	105 577 140,00  


2. Сумма закупа:
Сумма, выделенная для данного тендера, составляет – 105 577 140,00  (Сто пять миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч сто сорок) тенге 00 тиын.
3. Наименование, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:
	№
	Наименование потенциального поставщика
	Адрес

	
	ТОО «САПА Мед Астана»
	г. Нур-Султан, ул. Жубанова 23/1

	
	ТОО «Pharmprovide»
	г. Алматы, ул. Блока 14


4. Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией (см.приложения №1 и №2 к Итогам).
5. Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:

Тендерная заявка ТОО «САПА Мед Астана»:
- Техническая спецификация по лоту №1,2,3,4  не соответствует требованиям тендерной документаций:
Тендерная заявка ТОО «Pharmprovide»:
- Соответствует требованиям Тендерной документации и Правил.
6. Основания отклонения тендерных заявок:

- Тендерная заявка ТОО «САПА Мед Астана» отклоняется по лоту №1,2,3,4 на основании пп.12) п.81 Правил «представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил», а именно:
Лот №1 Шприцевой инфузионный насос
	Размеры 
	249 х 68 х 152 мм 
	320х120,5х137мм 

не соответствует 

	Установка объема инфузии 


	0,1 – 99,99 мл, шаг 0,01 мл 

100,0 – 999,9 мл, шаг 0,1 мл 

1000 – 9999 мл, шаг 1 мл 
	0,1 – 9999 мл, с шагом 0,1

(не соответствует шаг, должен быть 0,01мл) (важно при инфузии в отделениях  неонатологии) 


Лот №2 Волюметрический инфузиорнный насос

	Защита от влаги 
	IP 22 ( защита от брызг в горизонтальном положении) 
	IP 43

не соответствует

	Задание объема инфузии 


	0,1 – 99,99 мл с шагом 0,01 мл 

100,0 – 999,9 мл с шагом 0,1 мл 

1000 – 9999 мл с шагом 1 мл 
	0,1-99,9мл с шагом 0,1мм

100-9999 млс шагом 1 мл

(не соответствует шаг, должен быть 0,01мл)

	Датчик воздуха 


	Техническая чувствительность: 

Детекция пузырьков воздуха ≥ 0,01 мл 

Активация сигнала тревоги: 

Размер одиночного пузырька воздуха: 

0,02 – 0,3 мл при скорости не более 1,5 мл/ч  (аккумулируемый объем за 1 час, размер пузырьков воздуха 0,01 мл) 
	может обнаружить пузыри воздух на 50мкл

не соответствует

	Окклюзионное давление 
	9 уровней: от 0,3 до 1,2 бар (75-900 мм рт. ст.)


	10 уровней в диапазоне 80-950 мм рт. ст.

не соответствует




Лот №3  Корпус станции с интегрированным питанием для установки до 4-х инфузионных насосов
	· станция предназначена для пространственной и функциональной организации инфузионных насосов;

· до четырех инфузионных насосов, в любом соотношении шприцевых и перистальтических, может быть установлено в одну станцию;

· все, что необходимо для их интеграции — нажать одну кнопку;

· надежная фиксация, единое электропитание и быстрое извлечение насоса при необходимости;

· для комплексной инфузионной терапии возможна интеграция до шести станций в единую систему;

· при этом электропитание обеспечивается одним кабелем;

· верхняя крышка с интегрированной транспортной ручкой превращает станцию в переносную систему;

· установленная в крышку визуальная и звуковая сигнализация обеспечивает центральный контроль состояния инфузионных насосов с подачей предупреждающих и оповещающих сигналов.

· Гарантийный срок – 3 года.


	не соответствует, нет:

верхней крышки с интегрированной транспортной ручкой превращающую  станцию в переносную систему, установленная в крышку визуальная и звуковая сигнализация обеспечивает центральный контроль состояния инфузионных насосов с подачей предупреждающих и оповещающих сигналов


Лот №4  Инфузионный насос (Портативный волюметрический инфузионный насос)
	Защита от влаги
	IP34: защита от жидкостей (защита от брызг, падающих в любом направлении) защита от посторонних предметов диаметром ≥ 2,5 мм. 
	IP 43

не соответствует

	Размер Ш х В х Г/Вес 
	290 х 98 х 220 мм / 2.3 кг
	346х120,5х140

	Установка объёма
	Предварительный выбор объема 0,1 мл - 9,999 мл с шагом 0,01 мл/ч
	0,1-99,9мл с шагом 0,1мм

100-9999 млс шагом 1 мл

(не соответствует шаг, должен быть 0,01мл)

	Скорость болюса в соответствие с размером используемого шприца
Размер шприца: 
50/60 мл 
30/35 мл
20 мл
10/12 мл
5/6 мл
2/3 мл
	от 1 до 1800 мл/ч
от 1 до 1200 мл/ч
от 1 до 800 мл/ч
от 1 до 500 мл/ч
от 1 до 300 мл/ч
от 1 до 150 мл/ч
Заданная скорость болюса может быть изменена через сервисное меню или при вводе комбинации объема болюса и длительности болюса. 
Погрешность при введении болюса обычно составляет ±2%. Точность может варьировать при введении болюса небольшого объема. 
	0.1-1500мл/ч

не соответствует

	Установка объема
	0,1 мл - 9,999 мл, шаг 0,01 мл/ч
	0,1-99,9 мл. с шагом 0,1мл

несоответстаует


7. Наименование и местонахождение победителя тендера по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования:
Таковых нет
8. Наименование и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя с указанием наименования: 
Таковых нет

9. Основания, если победитель тендера не определен:

По лотам №1 победитель не определен, так как лот признан несостоявшимся на основании пп.4) п.84 Правил «допущен один потенциальный поставщик».
По лоту №2 победитель не определен, так как лот признан несостоявшимся на основании пп.4) п.84 Правил «допущен один потенциальный поставщик».
По лотам №3 победитель не определен, так как лот признан несостоявшимся на основании пп.4) п.84 Правил «допущен один потенциальный поставщик».
По лотам №4 победитель не определен, так как лот признан несостоявшимся на основании пп.4) п.84 Правил «допущен один потенциальный поставщик».
10. Срок, в течение которого надлежит заключить договор

нет
11. Информация о привлечении экспертной комиссии. 

Экспертная комиссия не привлекалась.

Тендерная комиссия по результатам открытого голосования 
РЕШИЛА:
1) Признать закуп по нижеперечисленным лотам несостоявшимся: 

	№ п/п
	Наименование
	Основание

	1
	Шприцевой инфузионный насос
	пп.4) п.84 Правил «допущен один потенциальный поставщик»

	2
	Волюметрический инфузиорнный насос
	пп.4) п.84 Правил «допущен один потенциальный поставщик»

	3
	Корпус станции с интегрированным питанием для установки до 4-х инфузионных насосов
	пп.4) п.84 Правил «допущен один потенциальный поставщик»

	4
	Портативный волюметрический инфузионный насос
	пп.4) п.84 Правил «допущен один потенциальный поставщик»


За данное решение проголосовали:

За данное решение проголосовали:

ЗА – 3 (три) голоса (Манжуова Л.Н., Анарбай Н., Василова Н.) 

ПРОТИВ – 0  голосов.
Председатель комиссии 


    
Манжуова Л.Н.        ________________   
Заместитель председателя комиссии
     
Анарбай Н.
             ________________

Члены комиссии:                                            
Василова Н
            ________________

Секретарь комиссии                                     
Имандосова А.К.
  ________________
1

